
Sykehjemseng Gigant / Gigant II 
 
Kort bruksanvisning

Etac AS    Telefon 815 69 469    
P.boks 249, 1501 Moss   E-post  hovedkontor.norge@etac.com     www.etac.no

• Denne korte bruksanvisningen erstatter ikke den komplette bruksanvisningen
• Bruk kun sengen til voksne personer med høyde over 150cm
• Dersom det kan være farlig for pasienten å bruke håndkontrollen, skal denne omgående sperres for bruk 
      (se baksiden)

Sidegrinder, begge sider.
Betjening, se baksiden

Utløserknapper 
for sidegrind

(på begge sider)

Håndkontroll
Betjening, se baksiden

Holder (begge sider, innvendig) 
for løftebøyle og infusjonsstativ

Individuelle bremser på alle 4 hjul

Vennligst snu!

Kjøre 

Bremse 
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Sykehjemseng Gigant / Gigant II 
 
Kort bruksanvisning

Brukerveiledning G
igant 06-2011-- 

• Sengen må være koblet til strømnettet for å fungere
• Sett brukeren inn i håndkontrollens funksjoner

Madrassmål:  120 x 200 cm
Yttermål:  ca. 135 x 220 cm
SWL:   350 kg
Justerbar liggeflatehøyde: 40 - 80 cm
 

Håndkontroll Sidegrinder (SG)

Heving / senking

Unngå klemskader:
Før sidegrindene senkes, kontroller at brukeren ikke kan                 
komme i klem i sidegrindens bevegelsesområde. 

• Sett på hjulbremsen.

• Løft den øverste tverrbjelken i hode- eller fotenden til den    
   går i lås.

• Senking: Løft grinden litt opp med en hånd. 
 
• Trykk inn utløserknappen med den andre hånden.

• Senk sidegrinden. Ikke la den falle ned!

• Gjenta prosedyren på den andre siden av sengen.

Indikator

Ryggdel

Liggehøyde

  Merk   Merk

  Heve           Senke

Senket bendel

Tekniske data

Utløserknapp

Låsekontaktens 
stillinger

Låsekontakten hvor 
funksjonen er tilgjengelig

Låsekontakten i sperret
stilling

Funksjonen sperret

Funksjonen tilgjengelig

Lårdel

Drenasjeleie

På / av

Sperremodus
Aktiveres / deaktiveres 
med magnetnøkkel


